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摘　 要　 　 采用分子印迹固相萃取,实现对海水中莠去津的高效分离富集,消除海水基体效应,以低检出限分子印迹
聚合物膜离子选择性电极为传感器敏感元件,实现对莠去津的高灵敏电位检测,结合在线过滤等流动分析自动化处理
技术提高传感器体系分析效率,开发出了一类能够在线快速检测海水中莠去津浓度的新型电位型传感器系统。 所开




































　 　 PXSJ-216 离子计(雷磁,上海精科); DU-800








(THF)等均购自 Sigma-Aldrich 公司;MAA 和 THF
使用前须真空蒸馏,AIBN 使用前经甲醇重结晶,其
余试剂均为分析纯试剂直接使用。 实验室用水均为
二次去离子水(Pall Cascada, 18． 2 MΩ cm)。
1. 2　 莠去津分子印迹聚合物的合成
　 　 莠去津印迹聚合物合成过程参照文献[14]步
骤进行。 取 2． 17 mmol 莠去津和 8． 68 mmol MAA
溶于 30 mL 乙腈中,遮光放置 1 h。 将 56． 6 mmol
EGDMA和 0． 8 mmol AIBN加入到上述混合物中,通
氮气 10 min。 将反应容器密封,在 45℃油浴条件下
反应 0． 5 h,之后在 70℃油浴条件下反应 24 h。 将
所得白色固体颗粒研磨粉碎、过筛,并收集粒径大小
在 100 ~ 300 目之间颗粒用作固相萃取填料,300 目
及以上颗粒用作传感器敏感材料。 所得颗粒分别采













　 　 分别配制含有 10-7 mol L-1 速灭威、辛硫磷、甲
基对硫磷和敌百虫,10 mg L-1 腐植酸和 0． 5 mol L-1
NaCl的 10-7 mol L-1 莠去津的水溶液。 各溶液分别
以 45 mL min-1 的速率进样通过分子印迹固相萃取
柱,然后以 10 mL 去离子水慢速淋洗,最后采用
10 mL甲醇以 17 mL min-1 的速率洗脱,收集洗脱




　 　 离子选择性电极敏感膜由合成载体(MIP 或
NIP)、阳离子交换剂(NaTFPB)、增塑剂(o-NPOE)
和膜基体(PVC)组成。 取 5． 4 mg NaTFPB、27． 4 mg
MIP 或 NIP、218． 2 mg o-NPOE和 109． 1 mg PVC,溶
于 3． 5 mL THF,搅拌 4 h。 将澄清液倒入直径为
3． 6 cm 的玻璃圆环中,室温恒湿(18% )放置 12 h,
得到分子印迹聚合物敏感膜。 采用打孔器将膜切割
成 9 mm 直径大小的均匀圆形切片,以 THF 和 PVC
的混合液将敏感膜黏附到聚氯乙烯管顶端,自然晾
干 1 ~ 2 h。 电极内充液为:10-5 mol L-1莠去津
+ 10-2 mol L-1 NaCl + PBS ( NaH2PO4 - Na2HPO4,





　 　 (1) 海水样品经蠕动泵泵入,首先经微孔滤膜
过滤以除去不溶性杂质颗粒,然后流经分子印迹固
相萃取柱,样品中莠去津被选择性地保留在柱中。
　 　 (2) 将清洗液经蠕动泵泵入以清洗分子印迹固
相萃取柱,除去非特异性吸附的杂质。
　 　 (3) 将洗脱液经蠕动泵泵入系统,吸附到固相
萃取柱上的莠去津被洗脱下来并进入浓缩装置,加
热氮吹浓缩至近干。

















虑回收率与萃取效率,本文选择 50 mg 为固相萃取
柱填料的最佳用量。
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图 1　 分子印迹聚合物填料用量的影响
Fig. 1 Effect of the amount of MIP sorbent on the recovery of atrazine







影响,结果如图 2 所示。 可以看出,甲醇、乙酸乙酯
以及二氯甲烷作为洗脱剂时,莠去津均具有较好的



















药具有良好的选择性。 其中,10 mg L-1 腐植酸和


































如图 4 所示。 可以看出,随旋转电极转速的增加电极
响应灵敏度逐渐增加,然而当电极转速超过 3000 rpm
时,电极响应噪音显著增大。 因此,综合考虑后选择




图 4　 旋转电极转速的影响(莠去津浓度为 1μM)
Fig. 4 Effect of rotation speed on the potential response
of proposed sensor to 1 μM atrazine
图 5　 电极响应曲线
Fig. 5 Potentiometric response curve of the proposed sensor
图 6　 校正曲线. 左:1． 0×10-6 ~ 1． 0 ×10-3 mol L-1; 右: 1． 0×10-7 ~ 8． 0 ×10-7 mol L-1
Fig. 6 Calibration curves left: 1． 0×10-6 ~ 1． 0 ×10-3 mol L-1; right: 1． 0×10-7 ~ 8． 0 ×10-7 mol L-1
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　 　 如图所示,电极在 1． 0×10-6 ~ 1． 0 ×10-3 mol L-1
浓度范围内对莠去津呈现良好的能斯特响应,响应斜
率为 53． 2 mV decade-1。 另外,我们发现在低浓度范
围内 1． 0×10-7 ~8． 0 ×10-7 mol L-1 之间,电位响应与
浓度也呈现良好的线性关系,只是不再符合经典的能
斯特响应,此时电极检出限为 1． 7×10-8 mol L-1(3σ)。
2. 4　 在线检测传感器系统工作曲线
　 　 采用模拟海水样品(0． 5 mol L-1 NaCl +10 mg
L-1腐植酸)配制了一系列不同浓度的莠去津溶液,
利用所研发的海水莠去津在线检测传感器系统对其
进行了检测,测定结果如图 7 所示。 可以看出,电位
响应信号随着模拟海水中莠去津浓度的增大而增
大,且在 5×10-10 ~ 4×10-9 mol L-1 浓度范围内呈线
性关系,此时检测系统的检出限可达 9×10-11 mol L-1
(3σ)。 另外,本检测系统包括样品的分子印迹固相










结果如表 1 所示。 可以看出,实际海水样品分析的
加标回收率在 95% ~ 103%之间,说明该传感器检
测系统具有较高的可靠性。
表 1　 所研发的电位型传感器检测系统应用于海水样品加标样中莠去津含量的测定
Table 1 Application of the proposed potentiometric sensing system to determination of atrazine in seawater samples spiked with different amounts of atrazine
样品 Sample
莠去津浓度 Concentration of atrazine (nmol L-1)
加入量 Amount added 测定量 Amount founda
回收率 Recovery (% )
1 1. 0 1. 02 ± 0. 05 102
2 1. 5 1. 46 ± 0. 06 97
3 2. 0 1. 90 ± 0. 04 95
4 2. 5 2. 48 ± 0. 07 99
5 3. 5 3. 62 ± 0. 08 103
　 　 注:a 三次测量平均值 ± 标准偏差。
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SENSING SYSTEM FOR RAPID AND ON-SITE MONITORING
OF ATRAZINE IN COASTAL WATERS
Liang Rongning1 　 Gao Qi1,2 　 Yin Tanji1 　 Qin Wei1†
(1 Key Laboratory of Coastal Environmental Processes and Ecological Remediation, Yantai Institute of Coastal Zone Research (YIC), Chinese Academy
of Science (CAS); Shandong Provincial Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, YICCAS, Yantai, Shandong 264003, China)
(2 University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China)
　 　 Abstract　 A new potentiometric sensing system for rapid and on-site monitoring of trace-level atrazine in seawater samples is de-
scribed in this paper. In this system, a molecularly imprinted polymer (MIP) is used as a solid-phase extraction (SPE) sorbent for
efficient separation and preconcentration of atrazine from seawater samples. Interferences from sample matrixes can thus be eliminated.
After extraction, a MIP based polymeric membrane ion-selective electrode with a low detection limit is employed for determination of
atrazine. Combined with an automated continuous-flow system, the analysis efficiency can further be improved. The proposed detection
system exhibits a linear response in the concentration range of 5×10-10 to 4×10-9 mol L-1 with a detection limit of 9×10-11 mol L-1 . The
practical application of the proposed system has been carried out for detection of atrazine at trace levels in real seawater samples.
　 　 Key words　 Molecularly imprinted solid-phase extraction; Polymeric membrane ion-selective electrode; Seawater sample; At-
razine; Sensing system
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